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Options

STOP INSULIN

Load

Activity

My Pump

My Pump

Personal Profiles

Control-IQ

Alerts & Reminders

Pump Settings

Profile 1

Edit

Delete

Activate

Duplicate

Profile 1

Bolus Settings

6 hrs
DURATION

12 u
MAX BOLUS

ON
CARBS

Timed Settings 9:00a - 1:00p

0.75
BASAL

1:50
CORRECT

120
TARGET BG

1:10
CARB

Personal Profiles

Weekend OFF

Exercise OFF

Weekday ON

Timed Settings

12:00 AM

0.60
BASAL

1:50
CORRECT

1:15
CARB TARGET BG

140

3:00 AM

0.70
BASAL

1:50
CORRECT

1:15
CARB TARGET BG

140X

7:30 AM

0.65
BASAL

1:45
CORRECT

1:13
CARB TARGET BG

110X

12:00 AM

Correction Factor 1u:50 mg/dL

Basal 0.75 u/hr

Carb Ratio 1u:10 g

Target BG 120 mg/dL

Target BG 120 mg/dL

Carb Ratio 1u: 10g

Correction Factor 1u: 50 mg/dL

Basal 0.75 u/hr

Confirm Settings?

Presione OPTIONS (OPCIONES).

Presione el nombre del Perfil 
personal para verlo o editarlo.

Presione Edit (Editar) para editar o 
ver la configuración.

Presione Basal, Correction Factor 
(Factor de corrección), Carb Ratio 
(Ratio de carbohid). u Target BG 
(Objetivo de glucemia) para realizar 
cambios; luego presione .
Una vez que termine, presione .

Presione My Pump (Mi bomba).

Presione su configuración actual 
para ver la lista completa de 
parámetros de configuración 
programados de todo el día.

Presione Personal Profiles 
(Perfiles personales).

Presione el segmento de hora que 
el usuario desea editar.
Si no se ven todos los segmentos, 
presione Down Arrow (flecha 
hacia abajo).

Confirme la configuración. Los 
cambios recientes se muestran en 
anaranjado.
Presione  para continuar.

INSULIN ON BOARD (IOB)

Units 1.1 u 1:09 hrsTime Remaining

OPTIONS

BOLUS

B3:24 PM
14 Nov 235 u100%

Perfiles personales
en la bomba de insulina t:slim X2

REFERENCIA 
RÁPIDA

UNIDADES DE MEDIDA MG/DL

Las instrucciones que se encuentran a continuación se proporcionan como una herramienta de referencia para los cuidadores que ya están familiarizados con el uso de una bomba 
de insulina y con la terapia con insulina en general. 

No se muestran todas las pantallas. Consulte la Guía del usuario para obtener más información detallada sobre la operación de la bomba de insulina de Tandem t:slim X2™.

(877) 801-6901
tandemdiabetes.com Una demostración virtual 

gratuita de la bomba

VENTA BAJO RECETA. Todos los derechos reservados. Las bombas de insulina Tandem están diseñadas para el suministro subcutáneo de insulina, en frecuencias fijas y variables, para el tratamiento de la diabetes mellitus en personas 
que necesitan insulina. La bomba de insulina t:slim X2 está aprobada para las personas mayores de 6 años. Para obtener información de seguridad importante, visite tandemdiabetes.com/safetyinfo. © 2021 Tandem Diabetes Care, Inc. 
Tandem Diabetes Care es una marca registrada, y t:slim X2 y t:simulator son marcas registradas de Tandem Diabetes Care, Inc. Apple y el logo de Apple son marcas de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países. App Store es 
una marca de servicio de Apple Inc. Google Play y el logotipo de Google Play son marcas de Google LLC. ML-1008730_A


